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Hastanemiz Diyaliz Birimi ihtiyacr 2 kalem trbbi cihaz yedek parga allm gin aga!tda belirtilen t

yaprtacaQrndan, vere'bilece!iniz EN DUgUK KDV HARiQ birim fiyatlarrnrzt ,. .,/08/2018 g[inU saat

gondermenizi 0nemle rica ederim.
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UV BALAST LAMBA (Diyaliz Unitesi Su

Sistemine ve Su Afltma - Yumugatma
Cihazrna Uyumlu)
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UV LAMBA (Diyaliz Unitesi Su
Sistemine ve Su Arttma - Yumuqatma
Cihazrna Uyumlu)
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uv LAMBA SARTNAMESi Slo

1.8 m3lsaat su sterilizasyonu yapabilecek kapasitede olma

254 nmboyunda uv dalgalan iireten lamba olmahdrr'

Dezenfeksiyon sistemi, bakteri, prolozoa, virtis, kiil
yumurtalartnt etkisiz hale getirmelidir.

Uv lamba gahgma omrti en az 8000 saat olmahdr,
Uv lambamn boyu enaz80 cm olmahdr.
Mevcut sisteme uygun olmah ve 40w gtici.inde olmahdrr.

Yiiklenici firmarun tsel2426hrzmet yeterlilik belgesi , rso

1 800 I kalite belgeleri bulunmahdrr.
Yiiklenici firma malzemenin montajrnr yaparak servis fi

etmelidir,

dr.

mantar, alg ve bunlann

I . rso 14001 ve lso

ile birlikte faal teslim
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UV BALAST $ARTNA

BALAST ELEKTRONII( YAPIDA OLMALIDIR,
22OI24O V'TA QALI$MALI VE +. %TO VOLTAJ D

BrriLENvtrvelioin,
3. EN AZ 40 wATT cucUNnP oLMALIDIR.
4. uzBniNpB CALI$MA seeri oKweeir-uBri
5. UV LAMBAYA UYUMLU NONT KADEME BAG

6. EKRANDAN UV LAMBANIN YANIP YANMADI
BULLINMAI-IDIR.

1, vutct-Bxici rinve BALASIIN MoNTAJINI YA
srvtBl-ioin,

B, vurct-pNici pinvaNlN TSE 1 24 26 HTzl;aET YET

ISO14OO1 ,ISO18OO1 KALITE BELGELERI BUL
yurcpNici riniraaNlN su sisrBvr-Bni uzel
gBI-CPSI BULUNMALIDIR,

9

ESi

isiruizu-BnNoBi'l

ANTISI OLMALIDIR.
r cOsrnn-eN LED
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