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rtri ir,n ninr,ir<rn KAN GAZLARI Citttz rnnriNi rnrNix $AnrNavrnSi

KONU: Bu teknik gartname Ugak Efitim ve Aragtrrma Hastanesi 2 aylk ihtiyacr igin kit karqtltft
do$rudan temin edilecek hasta bagr kan gazr cihazmn ve kitlerinin teknik cjzelliklerini, kontrol vo

muayene yontemleri ile ilgili hususlart ltapsar,

KAN GAZI CiHAZINDA KULLANILACAK RIAKTiF'LERiN 6ZNU,LI<I,ERI VE LISTESi
1. Telclif edilecek testler ile birlikte teklif edilen cihaz tan uyumlu kullanrlabilecektir. Tiim testler

iiretici firmaya ait orijinal etiketi tagrmah, etiketin iizerinde son lcullanma tarihi, seri numarast ve

saklama kogullarr belitilmiq olmahdrr.
2, Teklif edilecek testlerin birim test rnaliyeti hesaplanrrken cihazda giivenilir sonug almak kaydryla

kullanrlan lcontrol, kalibratcjr, varsa numune lcaplannt, reaksiyon kiivetlerini yanar kAfirt ve
karlugu gibi sarf rnalzemeleri goz ontinde bulundurulacak ve bu malzemeler laboratuvarrn istedifi
oerivotlarda ticretsiz olarak verilecektir.

3, Satn alrnacak testlerin c nsi ve test sayrsr olaral< milttart asaAtda beltfltlmtsttr
CINSI MIKTARI (Test) SUT KODU SUT PUAN TOPLAM

PUAN
Kan Gazlan analiz
kartu$u (tekli)

300 Test 90r.920 B,l7 2.451

4, Teklif veren firmalar tekliflerinde testlerin hangi prensiple gahgtrfirnl ve iiretici firma isimlerini
agr k olarak belirteceklerdir.

5. Sozlegrne siiresince aluran testlerin rniatlarr teslim tarihinden itibaren enaz6 ay miath olacaktr,
testier hastanenin talebi dofrultusunda parti parli teslim edilecektir, Testler son kullanma
talihinden 2 ay oncesinderr firmaya haber vermek kaydryla mil<tan ne olursa olsun firma
tarafindan uzun miathlarla defiqtirilecektir, Testlerle ilgili standart ve kontrollerin hatah sonug

vermesi dnrumunda, bu kitler firma tarafindan yenileri ile degiqtirilecektir, Test sayrsr olalak kan
gazt cihaznda gahqrlan hasta sayrsr dikkate ahnacaktrr. Hatah sonuglar ve kontrollerde harcanan

Testler firma tarafindan kargrlanacaktrr,
6. Teklif edilecek leaktiflerin test sayrsr hesaplanrrken "rapor edilebilir test saytsr " esas almacakhr.

Bu sayr irer ayrn sonnnda gahgrlan cihazlardaki I{BYS veya LBYS programlartndan onaylanmrg

olar-r kayrth hasta test sonuell sayrsrdrr. Odemeler LiS deki hasta sonuglart bannda olacaktrr, LiS
istatisti[i ahnamadr[r durumlalda cihaz iizerinden sayrm almarak tekrar analiz, kontrol,
kalibrasyonlar ve hatah sonuglar grkartrhp sonucll verilen hasta tizerinden saytm ahnacaktr,

7. Test sipariglerini miiteakiben ilgili firma en geg 10 gtin iginde testleri teslim edecektir. Firma
zanranrnda test teslim edemedi[i takdirde yaprlamayan (giinliik oftalama rniktar) testler igin
(Biitge Uygulama Talimatrncla belirtilen fryatlar tlzerinden) ceza ddemeyi kabul edecektir. ilk
teslirnatta talep olmaksrzm kitlerin en azYoI\'u teslim edilecektir.

B, 'Iijrn realctifler, kontroller ve ltitlel orijinal ambalajrnda olmahdrr.
9, Her gahqrlacak hasta igin analiz oncesi, cihaz testlere otorlatilt olarak kalibrasyon yapabilmelidiL,

10. Analiz igin gerelcli nlnmure milctan 110 pL'den az olmaltdtr, yeterli llLlmune cihaza
uygulandrfrnda cihaz uyarr ile bunu bildirmelidir.

11. Hel hasta igin ayrr bir tek kr:llanrmlk kartug kullanrhnahdrr. Kartuglann her biri ayrr ayrr
ambalaj lanuuq olnahdrr,

12, T'eklif veren firmalar testlerle betaber kullanrlacak cihaza uygurl "ig kalite kontrol" serumlarrnt,
yrlcama ve ter-nizlilc soliisyonlannr ve difier sarf malzemelerini iicretsiz olarak vereceklerdir.

13. Nr,unune ahnmasr igin gerekli olan antikoagiilanh pistonlu ltapiller ttipler testlerin gahgrlabilmesi

igin yeterli sayrda olmak tizere teslim edilecektir,

C. IdT ir,n uinriKTE VERiLECEK CIHAZIN TEKNiK OZNr-riXr,NNi
1. UEak Efitirn ve Aragtrrma Hastanesi I(adrn Do[um ve Qocuk Hastahklarr Birimi Yo$un Bakrm

Unitesine I adet ve Kadrn Do[urn ve Qocuk Hastahklan Birimi Acil Servisine 1 adet olmak iizere
toolam 2 adetkan sazr olciim cihazt kurulacaktrr,
Cihaz aralizini elektro Jcimyas al rn etotlar i le o lgnie I i d ir',

Clhaz 24 saat kesintisiz gal rgabilLnelidir.
Sonuglal referans defelleri bulu

2

3

4
,\

por halinde yazdrrtlmaltdrr
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5. Cihaz pH, PO2, PCO2, Na*, Kn, Ca**, hematokrit, glukoz ve laktat parametrelerini direkt olarak

olgebilmeii, oksijen sattrasyonu, bikarbonat ve baz excess de[erlerini verebilmelidir. Cihazrn bu

ozellikleri tagrdr[r cihaza ait orijinal katalogda gdsterilecektir
6, Numune olarak arteriyel, venoz veya kapiller kan (parmak ucundan, topuktan vs')

kullanrlabilmelidir,
Olgtim enfazla 5 dk siirmelidir.
Cihazda stand by modu olacaktrr,
Cihaza hastaya ait bilgiler (adr, soyadr, barlcod no, vs,) girilebilecektir. E[er gerekiyorsa aytrca

bir klarye verilecektir,
1 0. Normal gebeke gerilimiyle 229\/+10, 5()Hz qahqabilmelidir'

71. Cihaza ait tlirn orijinal lcrlavuzlar (kullanrm, bakrm, onarlm, sorun giderme, vs,) ve prospekti.isler

kuru1um srastnda laboratuvara teslim edilecektir,
12. Cihazla birlikte cihazrn giiciine Llygun ve cihazr en az 30 dakika gahgtrrabilecek 1 adet kesintisiz

gtig kaynagr (UPS) veya qarj edilebilir batarya verilecektir.

D. CiHAZIN MONTAJI
Cilrazrn montajr firmasrna aitttr Cihaz kurnmun gosterdifii yere iicretsiz monte edilecektir. Cihaan
galrgrnasr igin elektrik, su gibi alt yapr ve tesisatr kurumca sa[lanacakttr. Cihaz igin ozel bir sistem

gerekiyor ise firmaca temin ve rnonte edilecektir.

nGiriiu
Cihazt kullanacak personelin e[itimi firma tarafindan safilanacaktrr. Eleman sayrsrnln belirlenmesi ve

verilen e$itimin yeterli olup olmadrfrna laboratuvar yonetinri karar verecektir, Firma ayrtca cihazlatn
kullanrm krlavuzr-r ile dikkat edilmesi gereken hususlart igeren bir dokiimanr f URfqn olarak kuruma

verecektir,

GARANT'i VE TEKNiK SERViS
1, Anza durumunda cihaza B saat iginde miidehale edilecek, 24 saat iginde cihazn iglerlifii

saflanacak, onatrlamayan cihaz en geg 72 saat iqinde finna tarafindan yedek bir cihaz ile

de[igtirilecektir. Cihazrn arrzasrnrn giderihnesi veya yedek parga defigimi durumlarnda kurum

higbir iiclet odemeyecektir. Cihazlar:nt anzah kaldrfir siirece aksayan her test maliyeti (Bttge

Uygulama Talimatrnda belirtilen fiyatlar Lizerinden) kadar ceza firma tarafindan odenecektir.

2. Firmalar teklif ile birlikte cihazlarrn bal<rm onarlmr igin gerekli alt yaprya sahip olduklarrnr

belgeleyeceklerdir,
3. Tilrlciye yetkili satrcrsl tarafindan; Cthazrn iiretim ve montaj hatalanna karqr en az

sdzleqme bitig tarihine kadar garantili oldufu muayene ve kabul komisyonuna
belgelenecektir,

4, Cihazda operatorlin basit miidehalelerle dtizeltilebile[i srradan sorunlar harig teknik
servis gerektiren aynr teknik sorunun bir ay igerisinde 4 kez tekrarlamast halinde firma
cthazr yenisi ile de[i gtirecektir,

KABUL VE MUAYENE
1. Cihann rnllayene ve kabulti hastanemiz muayene ve teselliim komisyonunca yaptlacaktr.
2. Muayene srasrnda firrna yetkilileri mutlal<a bulunacak, Muayene komisyonu cihann gartnameye

uygLrnlufu hakkrnda ikna edilinceye kadar deneme kullantmt yaprlacaktrr.

3, Muayene srasndaki analizlerden dofian ttim masraflar ve dofiabilecek hasarlarm yi.iktimlii$i
firmaya ait olacalctl'.

4, Urlinierin teslirni agamasrnda, iiriinlerin orijinai ve Tiirkge kullanrm ktlavuzu (prospekttis)

bulunmaltdtr,
5. Filr.nanur teslim etti[i cihaz 10 yagrnr gegmeyecektir. Firmalar teslim ettikleri cihazrn halen

iiretirnde oldu[unu (cihaziarrn marka modelinin ve sed numaraslnln goriilebilece[i) gdsterir

tiretici firmadan alurmrg onayh belgeyi muayene kornisyonuna teslim edeceklerdir,

6, Fir.ma teslim etti|i cihazrn ya$rnr iiretici firrnadan altnan (analizorlerin seri numaraslnl ve

7,

8.

9.

F.

G.
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cENEL rrUxUvrr-nn
1. Telclifleri deferlendirme komisyonu gerekli gdrdi.i$ii hallerde demonstrasyon isteyebilir.

Demonstrasyon hastanemizin gdsterdi[i birimde ve Llyglln gdrdtifii tarih ve saatte yaptlacaktrr.
2, Teklif edilen kitler ve cihazlar, f.C, ilag Ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasr'na (TITIIBB) kayrt

belgesine haiz olmah ve TITUBB'da "Saflrk Bakanh$r tarafindan onayhdr." ibaresi
bulunmahdrr ve bu husus ihalede de belgelendirilmelidir, Safihk Bakanhgr onay tarihi en geg

ihale tarihi itibari ile olmahdrr, Teklif veren isteklilere verilmig yetki belgesi de teklife
elclenecektir. (TITUBB bayi bilgi formu)

3. Tedarik edilecek kitler ve cihazlartn teknik bilgilerinin yer aldr$ katalog ihale dosyasr ile birlikte
verilecektir.

4, Firrnalar kit ve cihazlarm menqeini teldif dosyasmda sunmahdr,
5. Firmalar teknik gartname maddelerine ayfi ayrr ve teknik gartnamedeki srraya gdre cevap

vereceklerdir. Bu cevaplar' ".,. ... .., ..,..marka. , ,,,.model cihaz ve kiti teklifimizin teknik
garlnarneye uygunluk belgesi" baghfr altrnda teklifle beraber verecektir,

6. Bu gafinamede belirlihneyen hiikiimler konusunda idari qartname hiikiimleri gegerlidir.
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Kiti ile birlilcte kan s.azr cihazr temini saftnamesi


