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TrrF PEEK CAGE TEKNiK $ARTNAMESi

SUT KODUl.102.755

Urtin,diskektomi sonrast vertebrada on kolon destefiini saflama amagh kuilanrma uygun
ozellikte olmahdrr.

urLin'MR uyumlu PEEK[Poli Ether Ether carbon) veya karbon materyalden yaprlmrg
olmalrdrr,

urtin'uygulamadan sonra pozisyon tayini yapabilmek igin marker/pine sahip oimah,bu
saye de ra dyolo j ik incelem elerde kafes goninttilenebilmelidir.

urtin'tizerindeki genig delikler yardtmr ile vaskrilerizasyonu arttrrmah ve greft yerlegirnine
oianak tanrmahdrr.

5- Uygulama esnasrnda sabitlemeyi kolayragtrrmak igin ri^in el aleti birlegtifii yer hareket
etmeyi sa$layacak gekilde olmahdrr.

Urun,gift yonhi kullanrma uygun olmahdrr,

Urtinler,maksimum fiisyon olugumuna olanak saflayacak yapl ve ozellikte olmaldrr.

Urtin'piramidal dizayn edilmig digli drg yizey rirtiniin yerlegiminde sa!.lam1[l.ve tutunumu
artilracak ozellikte olmahdrr.

9- Urtin olgtileri; yiikseklik 6mm den baglayrp 13mm'ye kadar 1er mm ara ile olmaldrr.

10- Ytiklenici firma,ilk siparig ile birlikte teslim edece[i tiri.inler ile tam uyumlu ozellikteki
uygulama ve deneme aparatlarrnr teslim etmelidir.

11-implantasyon,maniprilasyon ve sabitleme iglemleri igin gerekli olan el aletleri yuklenici
firma tarafindan temin edilmelidir 

\

12- Yriklenici firma,vaka esnastnda her gap igin degigik ytiksekliklerde en az 2(iki) tirtinsunmahdrr,

13- urtin' tirun tipine uygun olarak 2010 yrh r.c. Sosyal Grivenlik Kurumu sa[1[r uygulamaTeblifi'nin tsur) "Ttbbt Malzeme Temin Esaslan'i baghkh 7.1. maddesinin 22. Bendindebelirtilen belgelere sahip olmahdrr

14- unin'T'c' ilaq ve Trbbr cihaz Ulusal Bilgi Bankasr'na ITITUBB) kayrtS ve T,c Sa[1k Bakan'firtarafindan onaylr olmahdrr.

15- sistemin biyomekanik ve dinamik testleri yaprlmrg olmahdrr.ihale srrasrnd a ibrazetmelidir.
tu 
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L-

2-

3-

+-

6-

7-

B-

17-

firma



,r-
ne$in yeiine yerleqtidldikten sorra rooa

baslamah'
il;k;i^ h hemde i baeh vida iein)

tor)olup birbirine paralel agma kapama

ahdrr'

'u',iilyult 
uqlu tornavida' hermde giigli'i

dr.

o bulunmahdn'

1f

1r.

tu"nu"uk ve saklanabilecek gekilde

olmahdrr. e bulunrnahdr

31. Tiim implant ve uygulama seti ."dl;; herbirini gapakstz kesebilmek

\;. Rod Makasrntn iizerinde 3'0-3' verebilmek igin iizerinde mekanizma

igin aYrr aYrt Yuvalart bulunma

eratifameliyatlaryapmayauygunolmalrdrr.Busistemigingereklielaletleri

lasyonuveyavertebralarnderotasyonunaizinverenelaletlerininoldu[uayncabir

set olmaltdtr ve ffanslasyon yaprlabilmelidir.

yona izin u","" ut"i '"ti 
bulunmah' bu sayede vertebralar bilateral

iz durmasrnr saPlamahdrr'

erotasyonu YaPrlabilmelidir'
ahdr.
r geviriciler buiunmaltdrr'

34.
35.

36.
J/.

38.
39.

Sistemin iiriin sorumluluk

Sistemin Biyouyumluluk, testleri burunmarrdrr. rhare s'asmda ibraz edilmelidir'

implantlann CE belgesi o *tBilgi Bankasrna kayrth olmahdr'
a

10213 0

Foli,q.rsiru- vine r02.145

r-isrevsiz vioa 102135

TnANYUM Po[oz 54PIi rID4

MONOAXIAL VIDA

KANULLU VIDA 102140

cENi$r-r,vpBiLEN ViDA 102.230

ROD ( 0-35 CM ) 102.310

TNE,NSVENS BAdLANTI i 02.330

LAMTNAR HOOK 102,185

PEDiKULER HOOK

TRANSVERS HOOK

HEMISPHERIKAL VIDA

LOMBERPLAK
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, . 10. KoMBINE nir{AMir sisrTm

ig olmahdrr
egeneratif instabilitelerde ve Spinal kanal stenozlannrn
mig olmah ve kullanrlabilmelidir.
e gegitli boylarda olmahdrr,
a gore ;

eleri absorbe edebilmelidir.
rotasyonu saplayan harekete sahip olma'drr.rorasvonu

.su ve boyutlan yazilr olmahdrr.
adr veya amblemi bulunmahdrr,
meli ve uygun konteynerlerde tagrnacak ve

eynerlerde tespit edilmig gekilde bulunmahdrr.
yona dayanrkh olmahdrr.

lmahdtr.
ahdrr,
dtr.
estleri bulunmahdrr.

Implantlar ulusal bilgi bankasrna kayrth olmahdrr.

vba sisrEMi
lanna gore, vida boyun krsmnrn cortex temas yrizeyi
likler sayesinde pull-out riski ve vida boyun kr'rma riski

b ) Giiglendirilmig Qift Drq Qaph Hibrid vidalann gaplarr 3,5- 4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 -6,s-j,0-7,5-g,0 ve g,5mmgaplarrnda olup; boyun kalurhklan 5.0mm de s,.smm, 5.5mm 5.7mm, 6,0mm de 7.0mm, 6.5mm de7.5mm, 7.0mm de 7.5mm geniglikte olmahdrr.

12. QENGELLER (Ilooklar):
a) Sistemde monoaxral, pedrcle,laminar hook segenekleri bulunmahdr.b) Sistemde ofset hook segenekleri bulunmahdri.13. RODLAR:

rod gapr iginde kullanrlabilir olmah.
e kadar 5 er inm artarak bulunmahdrr.
cryla hekzagonal o lmah drr.
mahdr,
tekli rod olmah.

TRANSVER BAGLANTILAR:

klemli hem de tek rodlu ve eklemsiz olmahdrr.
olmahdrr.
lidir.

zlemde (ileri-geri_sap_soi ve kendi etrafinda ) hareket

Eklemli transvers baElantr rodlarmm boylan 40 ile 80mm arasmda ve uzayabilir olmaldr.

14.
a)
b)
c)
d)

e)

15.

16.

rrnr krmak igin bir taraftaki grkrntryr igin
ar vida kafasmr tek taraflr olarak ipine alz
ve e[imli olmak izere 4 gegit transpedikl

lu diiz pediktler rehbel
lclrr. o{,,

77.

dar bir alet



*/- lrirANyuM nLAZMA h 
sisrrui r*i."fff$LoMBFR spiNa I ste.nir-i- ASyoN

f 
. implantlar titanyur

2. Sei hem pediatrik , )lmahdrr'

3. Sistem transpedik elidir.
listhesis, polyaxral
vidalar, agrlandinl
konektdr, rod ve tr
hooklar, rodlar, vic4. Sistemde (tiim siste r.
bulunmaltdr. ikli(self drilling) olmayan vidas. TRANSPEDirUrnnvb.rlan:
a- vida gaprarr: poliaksiar ola.ak 

?,2--4:0^-4,5-5,0-5,5-6,0_6 ,5-7,0_j,s_g.0 ve g,5mm. 
Qaprarurda ormarrdrr.i;r";hil:lrH,fr:1"*siur olu'at zs-qo-qs-i6mm poriarsiar;lar;k )'i-so-ss-qo-4s-sb-s5-6 0.6s-70-7s-80 mm

itH*ffili"1,X?;llll"lsial.olarak 
s'0-s's-6,0- 6,5-7,0-7,Smm.eaprnda, monoaksiar ve poriaksiar orarak 35-40-

i;1,*"1.#ri |f 
- 7, Omm f up,nau 2s -3 0 -3 s -40-4 5 - 5 Omm boyla'nda olma1dr.

f-Kaniilhi viaaiar; s, :]09:t 19 1?0y boylannda olmatdr.
g- Poliaksial vidalar ;m r.)-40-45-50-55 mm boylarrnda olmahdrr,
h_ Vidulu. semi self deviasyon yapabilmelidir,

;ifiltrlfi:tfiffi]-i vanrnda rod baslantrst s'asmda cjzel aletreri le grielii yakalamayr saglayacak sentik ve
i- Tagrma tepsisi iginde 9ap ayrlmmr kolaylagtrrm ak izereher gaptaki vida bagr ayrr renkrerde renkrendir'miqolmahdrr.
j- Ti.im vida ve rsd kilitleme sistemleri iistten olmahdrr,

I;J,f'lr:til,f,:f}'ffi,1:1;"'n" "r,p,d;;;;o i".rt.u zarnantrklitreme 

'e 
hem oynar basr hem de roduI- poliaksiyar vidararm tornavida bagrrfr hekzagonal olma'dr.m_Vidalar gift hatveli olmahdrr.

n-Aynca sistemdeki vida boylann
polyaksiyel rirrrr"rll ffi;;'#1"ffi:il:ll self tapping olmavan monoaksiyel, monoaksiyel listhesis, polyaksiyet,

:#1t"ilft'ffi,?: hlarrn vanlardan 2,3 ve4,er delikli sesenekle,ri
p-Aynca sement gcind 35-40-45-50-55-60 mm boylannau orrui,ar.'^
eeklinde olup yayl mt lffiL*fii:ffi;ff:rerici tabancur'-r,urn.ri tiip

{

6. PEDiATRIK SiSTEM

profiui, ,lo..o,,Ji11ll,l 3|lftj;l' 
5'5' 6'Omm saplarrnda ve bovlar 3Omm den 5Omm e kadar olmaldr. vidalar diieiikb) Rodlar 4'5mm gaprnda olup, rod uzunluklan 40m,m, den baglayrp 2g0mm kadar segeneli olna'drr.c) Transvers rod ballantrlati nern uitrunaorruuili, r" 

"tr".nli, hem de tek rodru ve ekremsiz ormahdrr

7. GENi$LEYEBiLEN vbar +

d 
fl"rXTf{:rjf #f"rfiff"#m_6,0mm_6,5mm_7,0mm; boyla' 35mm,den baslayarak 50mm,ye

b) Geniqleyebilenvida agrlabilmelidr.

8.

iksi trabektiliin icten hiiviimFci ire

Poroz kaph mm gaprnda olmahdrporoz kaph lr 5.5,6.i,7-.5 mm gapmda r


